重庆市第七人民医院
射频治疗仪产品介绍会公告
   我院疼痛科拟在近期采购射频治疗仪一台，为了解其性能，计划近期在我院住院部一会议室召开射频治疗仪产品介绍会，请有意愿参与的供应商参加。请准备PPT介绍（时间控制在20分钟内），并备齐相应的资质材料及周边医院采购合同。
[bookmark: _GoBack]    请拟参加产品介绍会的供应商在2019年9月9日17:30电话报名，产品介绍会具体时间：电话通知。
一、设备配置数量和限价：
	序号
	设备名称
	数量（台）
	最高限价

	1
	射频治疗仪
	1
	45万元


二、特定资格条件
1.提供医疗器械生产（或经营）企业许可证；
2.提供中华人民共和国医疗器械注册证；
3.进口产品需提供相应授权文件。
[bookmark: _Toc499107468]三、项目技术需求
（一）基本配置及功能：
（1）主机界面：≥8寸全触摸屏操控，具有数字式、图示式两种。
    （2）常用参数储存功能：电刺激和射频参数 ≥5组。
    （3）具备术前测试狗测试功能及人工智能模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组。
（4）系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。
    （5）射频控温软件1.0,软件证书一套。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。
（6）自动工作模式（阶跃模式）和双路工作中第二路延迟启动模式
（二）技术参数
（1）电阻抗模式： 0-3000Q欧姆宽频数据显示范围；
    （2）电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能；
    （3）电压刺激幅度，0.00-10.0V,精度0.1V;
     （4）电流刺激幅度：0.00-8.00mA,精度0.1mA。
    （5）射频治疗模式：可单独应用、双极应用、双路应用，连续射频模式
（6）脉冲射频模式：
高温脉冲射频温度：30-95℃；高电压脉冲射频模式：20-70V；脉宽脉冲射频模式：3-40ms
    （7）电刺激定位脉冲频率范围1-200HZ，电脉冲宽度范围0.1-3ms.
（8）射频输出功率：0-50W
    （9）连续射频时间设定0-10min;脉冲射频时间设定0-30min
    （10）测温范围：20℃-105℃
    （11）热凝工作频率：488KHZ±5KHZ


（三）射频治疗仪配置清单
	序号
	名 称
	数 量
	备注

	1
	主 机
	1 台
	

	2
	射频控温热凝器,中文双路带触控屏
	1个
	

	3
	手术电极： 0.4-100， 0.5-150，不锈钢
	 2根
	

	4
	手术电极 0.4-50，不锈钢
	1根
	

	5
	射频热凝电极套管针各型号
	2根
	

	6
	可高温高压塑料高温消毒盒 
	2个
	

	7
	中文说明书
	1套
	

	8
	6芯插头测试狗
	2个
	

	9
	 ≥2.5m可高温高压手术电极适配硅胶线线缆
	 2根
	

	10
	 2插孔中性电极适配电缆≥3m
	1根
	

	11
	中性电极 型号RS25，成人双极
	 5块
	

	12
	3*1平方毫米国标电源线，2m长，带磁环 
	1根
	



联系人：王老师
联系电话：62859576

3.需在重庆本地二甲或三甲医院使用（至少提供重庆三家医院合同）
三、报价要求
本次报价须包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、辅材费、包装物清除费等货到采购人指定地点的所有费用。
四、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期
1、自验收之日起，提供3年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请现场明确应答）。
2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
（二）售后服务内容
供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
1、质量保证期内服务要求
1.1电话咨询
提供技术援助电话，解答在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
1.2现场响应
用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在8小时内派出专业人员进行技术支持。
2、质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。
（三）故障响应时间要求
供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应， 8小时内到达现场进行处理。
（四）维修配件
成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

                     重庆市第七人民医院
                      2019年8月16日


